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II-3 ส่ิงแวดล้อมในการดแูลผูป่้วย ด้านเครื่องมือแพทยแ์ละระบบสาธารณูปโภค 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั:ปลอดภยั ประสทิธภิาพ เรยีนรู ้เยยีวยา 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั  เป้าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 
ผลการสอบเทยีบเครือ่งมอื
แพทยผ์่านเกณฑ ์

100 % 100 100 100 100 100 

จ านวนเครือ่งมอืและอุปกรณ์
ทางการแพทยท์ีเ่สื่อมสภาพก่อน
อายกุารใชง้าน 

 5 เครือ่ง/ปี 0 0 0 0 0 

อุบตักิารณ์ของการไมพ่รอ้มใช้
ของเครือ่งมอื/อุปกรณ์ทาง
การแพทย ์

0 0 0 0 4 2 

อุบตักิารณ์การเกดิอนัตรายจาก
การใชเ้ครือ่งมอื/อุปกรณ์ทาง
การแพทย ์

0 0 0 0 0 0 

อุบตักิารณ์ของการไมเ่พยีงพอ
ของเครือ่งมอื/อุปกรณ์ทาง
การแพทย ์

0 0 0 3 1 0 

เครือ่งมอื 
1. ผลการประเมนิความเพยีงพอและแผนการจดัหา 

          โรงพยาบาลมคีณะกรรมการจดัการเครือ่งมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทย ์ซึง่ประกอบดว้ย 
ทนัตแพทย ์ เภสชักรรม และตวัแทนและหวัหน้าหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นคณะกรรมการ มหีน้าที่
ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค/์เป้าหมาย แผนงานและตวัชีว้ดั สนบัสนุนใหม้กีารด าเนินการตามแผน 
รวบรวมวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางแกไ้ข และพฒันาคุณภาพการบรกิารเครือ่งมอืแพทย ์ 

 คณะท างานมกีารประเมนิความตอ้งการเครือ่งมอืแพทยข์องหน่วยงานต่างๆ และอุบตักิารณ์ที่
ไดร้บั และโรคทีพ่บบ่อยในพืน้ที ่กลุ่มโรคทีส่ าคญั มาวเิคราะหเ์พื่อพจิารณาในการวางแผนการจดัซือ้/
จดัหาครภุณัฑท์างการแพทย ์ในเดอืน สงิหาคมของทุกปี โดยมคีณะกรรมการรว่มก าหนดเกณฑก์าร
จดัซือ้/ จดัจา้ง และพจิารณาตามความเหมาะสม  เพื่อจดัท าแผนการบรหิารจดัการเครือ่งมอืแพทยแ์ละ
อุปกรณ์การแพทย ์ในปีถดัไปเสนอคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลเพื่อพจิารณาตามล าดบั   

          การใชง้านเครือ่งมอืพเิศษทีม่ใีนหน่วยงาน ทมีเครือ่งมอืแพทยจ์ะจดัการอบรมใหบุ้คลากร



รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ. 

 

ประเมนิตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพ 2006 สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 2 

 

 

ทัง้หมดทีเ่ป็นผูใ้ชเ้ครือ่งมอืปีละ 1 ครัง้ในช่วงทีม่กีารสอบเทยีบเครือ่งมอื เพื่อทบทวนความรูเ้รือ่งการ
ดแูล บ ารงุรกัษาเครือ่งมอืและอธบิายผลการสอบเทยีบเครือ่งมอืแก่บุคลากร และทมีตดิตามการใชง้าน
เครือ่งมอืเมือ่มอุีบตักิารณ์ ทีผ่่านมายงัไม่มอุีบตักิารณ์จากการใชเ้ครือ่งมอื 

           ปี 2558 รพ.กนัตงัพฒันาศกัยภาพในการใหย้า Streptokinase ได ้และ ปี 2559  มกีารเปิด
ใหบ้รกิาร ตกึพเิศษ เพิม่ขึน้อกี 1 ตกึ  และมผีูป่้วย AMI เสยีชวีติก่อนถงึ โรงพยาบาล และ เสยีชวีติใน 
ER ทมีจงึไดม้กีารบรหิารจดัการเครือ่งมอืแพทยใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มโรคทีส่ าคญัดงันี้ 

 ปี 2558 :  เครือ่ง  Patient Monitor  จ านวน  5เครือ่ง โดยบรหิารจดัการ วางทีห่น่วยงาน ER 2 
เครือ่ง , Ward ชาย , Ward หญงิ และหอ้งคลอด  หน่วยงานละ 1 เครือ่ง   เพื่อใชใ้นการดแูล
ผูป่้วยครบวงจร  

 ปี 2559  ; เครือ่ง  Patient Monitorปี 2559 จ านวน  4 เครือ่ง วางบนรถ Ambulanceทุกคนั    
เพื่อใชใ้นการดแูลผูป่้วยฉุกเฉินมากและ ใชใ้นการดแูลผูป่้วยไดร้บัยา Streptokinase ขณะส่งต่อ 

 ปี 2559  : เครือ่ง AED จ านวน  4 เครือ่ง  วางบนรถ  Ambulance  ทุกคนั  
 ปี 2559  : เพิม่ เครือ่ง Defibrillator  จ านวน 1 เครือ่ง   วางทีจ่ดุบรกิาร ตกึพเิศษ 

  ปี 2559  :   เพิม่เครือ่ง  Fast  Ultrasound จ านวน 1 เครือ่ง ในหอ้ง ER เพื่อใชใ้นผูป่้วย 
Trauma  

ปี 2559 :   เพิม่  Infussion Pump  จ านวน  8 เครือ่ง เพื่อใหบ้รกิารผูป่้วยตกีพเิศษ 

ปี 2559 :   Syringe  Pump จ านวน  3 เครือ่ง Ward ชาย , Ward หญงิ และตกีพเิศษ 
จากการลง Round ในหน่วยงานพบว่า กรณทีีเ่ครือ่งมอืส่งซ่อมบรษิทัท าใหข้าดเครือ่งมอืใชใ้นช่วง

ดงักล่าว ใชร้ะบบยมืหน่วยงานอื่น ทมีการจดัการเครือ่งมอืแพทยไ์ดว้เิคราะหปั์ญหารว่มกนัและ มี
แนวทางแกไ้ข ก าหนดเครือ่งมอืแพทยท์ีม่รีาคาสงูและเครือ่งมอืทีม่อียู่หน่วยงานละ 1 เครือ่ง เช่น 
Defibrillator , O2 sat  , Infussion Pump, NIBP, EKG  กรณสี่งซ่อมบรษิทั ไดท้ าขอ้ตกลงรว่มกนั
กบับรษิทัที ่จ าหน่าย ใหว้างเครือ่งมอืส ารองใหห้น่วยงานดว้ยก่อนน าเครือ่งออกจากโรงพยาบาล 
 จากอุบตักิารณ์ความไมพ่รอ้มใชเ้ครือ่งมอืแพทย ์ปี 2559   ทมีไดบ้รหิารจดัการใหห้น่วยงานม ี

การตรวจเชค็เครือ่งมอืแพทยก่์อนรบัเวรทุกเวร  ตามตารางทีท่มีก าหนด และ ก าหนดใหม้กีารช๊าต 
แบตเตอรี ่ทุกเวรดกึ กรณเีครือ่งมอืแพทยบ์นรถ Ambulance ก าหนดใหพ้ยาบาล refer ตรวจสอบและ  
น าเครือ่งมอืมา ช๊าตแบตเตอรีท่ี ่ER  และ วางสายไฟส ารองไว ้ ใหส้ามารถใชไ้ฟฟ้าสายตรงในรถไดทุ้ก 
เครือ่ง 

การบริหารจดัการเพ่ือให้มีเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นพร้อมใช้ 

 คณะกรรมการจดัการเครือ่งมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทย ์มกีารก าหนดเครือ่งมอืขัน้ต ่าใน
หน่วยงานเพื่อใหบ้รกิารพืน้ฐานแก่ผูร้บับรกิารมดีงันี้ 
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 -  เครือ่งวดัความดนัโลหติ 

 -  เครือ่งชัง่น ้าหนกั 

 -  หฟัูง 

เครือ่งมอืแพทยท์ีต่อ้งจดัใหม้ใีนผูร้บับรกิารกลุ่มโรคทีส่ าคญัไดแ้ก่  
 - Defibrillator 
 - EKG 
 - Suction 
 - Blade 
 - Ambu Bag 
 - NIBP 
 - Ultrasound 
 - NST 
 - Infussion Pump  
 - เครือ่งพ่นยา 
ศูนยเ์ครือ่งมอืแพทยใ์หบ้รกิารเครือ่งมอืแพทยส์ ารองดงันี้  
 - Suction 
 - Blade 
 - เครือ่งวดัความดนัโลหติ 
 -  หฟัูง 

 - Ambu Bag ( ส ารองทีห่น่วยงานจา่ยกลาง ) บรหิารจดัการใหม้กีารใชร้ะบบการแลกของเพื่อให้
มกีารหมุนเวยีนการใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมกีารประกอบ Ambu Bag จากหน่วยจ่ายกลาง
เรยีบรอ้ยใหส้ะดวกในการใชง้าน 

2. ผลการวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัระบบบริหารเคร่ืองมือ 
คณะกรรมการจดัการเครือ่งมอืแพทยแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทยม์กีารก าหนดใหท้มีงานช่างลง

บ ารงุรกัษาเครือ่งมอืแพทยใ์นหน่วยงานเดอืนละ 1 ครัง้ ตามตารางทีก่ าหนด และเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน
มกีารตรวจเชค็เครือ่งมอืเสีย่งสงูทุกเวร  เครือ่งมอืไดร้บัการสอบเทยีบปีละ 1 ครัง้ กรณทีีส่่งเครือ่งมอื
แพทยซ์่อมทีบ่รษิทัเฉพาะเครือ่งมอืมคีวามเสีย่งสงูและเครือ่งมอืทีม่อียูเ่ครือ่งเดยีวในหน่วยงาน ตอ้ง
ไดร้บัการวางเครือ่งมอืแพทยส์ ารองจากบรษิทั โดยจะก าหนดเกณฑไ์วก้รณสีอบราคาทุกครัง้ 

ปี 2559  มกีารพฒันาทมีช่าง ใหส้อบเทยีบเครือ่งมอืแพทยท์ีม่คีวามเสีย่งต ่าไดเ้อง  เช่น เครือ่ง
ชัง่น ้าหนกั  เครือ่งวดัความดนัโลหติ  เครือ่งปัน่HCT   ปรอท เป็นต้น 
 สรปุผลการสอบเทยีบเครือ่งมอืแพทย ์ปี2559  ผ่านเกณฑ ์100 %  
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1. บ ารงุรกัษาเครือ่งมอืแพทย์ จ านวน 223 เครือ่ง 
2. สอบเทยีบเครือ่งมอืแพทย ์ จ านวน 223 เครือ่ง  

สรปุผลการสอบเทยีบเครือ่งมอืแพทย ์ปี2560 วนัที ่ 7 – 8 มนีาคม 2560  ผ่านเกณฑ ์100 % รอ
เอกสารรบัรองจากกองวศิวกรรมการแพทยเ์ขต 12  

 
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

38. เครื่องมอื   การจดัหาเครื่องมอืชว่ยชวีติส าคญัใน PCC 
 
 
 
 
 
 
 

 


